
V I N Y L  P O LY  S I L O X A N E

PRODUCT 
SPECIFICATIONS
& DIRECTIONS 

FOR USE

INTENDED USE:  A vinyl poly siloxane material to be used as a medical device 
for the purposes of creating, via impression, a reproduction of tooth and 
gum structure.

Hydroactive AFFINITY™ V.P.S. from Clinician’s Choice® Dental Products Inc. 
is the first 3rd generation vinyl poly siloxane impression material. AFFINITY’s 
advanced 3rd generation chemistry provides true hydroactive properties, 
higher tear strength and dimensional stability. In addition, each viscosity is 
matched to all others resulting in a superior impression, regardless of the 
technique utilized. AFFINITY also exhibits the most efficient working and set 
times to minimize chair time and the potential for inaccuracies. AFFINITY’s 
dispensing is even advanced in that AFFINITY flows more easily through 
a conventional mixing tip as compared to previous generation impression 
materials, regardless of the viscosity. 3rd generation AFFINITY will consistently 
provide you with the most efficient and accurate impression.

INSTRUCTIONS FOR AUTO-MIX CARTRIDGES
1) Insert the flange at the rear of the cartridge into the space provided 
 at the front of the impression gun – depress the gun lever to lock 
 the cartridge in place.

2) Twist off and dispose of the cartridge shipping cap.

3) Attach a mixing tip and twist 1/4 turn to lock it into position; the mixing is 
done automatically inside the mixing tip.

4) Before filling the tray, it is recommended to discard the initially mixed 
(pea-sized) amount of the material. Check to ensure both base and 
catalyst are expressing freely.

5) Gently squeeze the impression gun handle to mix and dispense the 
 impression material. Release handle to stop the flow.

6) Leave the used auto-mix tip on the cartridge as a self sealer after each 
 use. For subsequent dispensing remove and discard the sealer tip. Proceed 

with steps 3 through 6.

VINYL POLY SILOXANE IMPRESSION MATERIAL 
CONSIDERATIONS
1) Allow impression material to reach room temperature prior to use.
2) Handling retraction cord with latex gloves may subsequently prevent the 
 setting of the impression material if direct contact occurs.
3) Prior to taking impression, use Detail Pre-Impression Cleansing Gel 
 to decontaminate the preparation site.

PLEASE NOTE
• Sulpha-based drugs may inhibit the set time of VPS material.
• When handling AFFINITY Putty, certain gloves will inhibit the set. 
 It is suggested the operator mix a small amount of putty to confirm 

proper setting prior to impression procedure, to test for compatibility. 
Keep jars closed when not in use.

• Very high viscosity (putty) materials are not suitable for detailed 
impressions when used alone.

• For model fabrication, AFFINITY is ideally poured two hours after the 
impression has been taken. However, AFFINITY can be poured sooner 
if the impression is placed in hot water for ten minutes to allow for 
degassing to occur.

STORAGE
Vinyl Poly Siloxane impression material should be stored at room 
temperature (65º-75ºF/18º-24ºC) and at minimum relative humidity. 
Ensure adequate ventilation of the premises where this product is 
handled and stored.

WARRANTY
Clinician’s Choice® Dental Products Inc. will replace any AFFINITY V.P.S. 
impression material, free of charge, if proven to be defective, and when 
stored according to the manufacturer’s specifications. Clinician’s Choice 
Dental Products Inc. does not accept liability for any loss or damage, 
direct or consequential, arising out of the use of or the inability to use these 
products. Before using, the user shall determine the suitability of the 
product(s) for its intended use and the user assumes all risk and liability 
whatsoever in connection therewith.

CAUTION: U.S. Federal law restricts this device to sale by, or on the 
order of, a dentist.

MIXING/SETTING TIMES
 AFFINITY V.P.S.  AVAILABLE MINIMUM MAXIMUM TOTAL CURE TIME
 HYDROACTIVE COLOR WORKING TIME INTRAORAL SET TIME FROM START OF MIX

LIGHT H.F. REGULAR SET ......... LIGHT BLUE  ...... 1:45 min. . ........ 2:30 min.  .................... 4:15 min. 

LIGHT H.F. FAST SET ................. LIGHT BLUE  ...... 1:10 min. ......... 1:45 min. . ................... 2:55 min.

LIGHT R.F. REGULAR SET ......... LIGHT GREEN  ... 1:45 min. ......... 2:30 min.  .................... 4:15 min. 

LIGHT R.F. FAST SET ................. LIGHT GREEN  ... 1:10 min. ......... 1:45 min. . ................... 2:55 min.

LIGHT BODY XL ......................... ORANGE  ........... 1:45 min. ......... 2:30 min. . ................... 4:15 min. 

MONOPHASE............................. MAUVE  ............. 2:15 min. ......... 2:45 min.  .................... 5:00 min. 

HEAVY BODY REGULAR SET ..... TEAL  ................. 1:45 min. ......... 2:30 min.  .................... 4:15 min. 

HEAVY BODY FAST SET ............ DK. GREEN  ....... 1:10 min. ......... 1:45 min. . ................... 2:55 min.

INFLEX REGULAR SET .............. DK. BLUE  .......... 1:45 min. ......... 2:30 min. . ................... 4:15 min.

INFLEX FAST SET ..................... DK. BLUE  .......... 1:10 min. ......... 1:45 min. . ................... 2:55 min. 

QUICK BITE ............................... PURPLE  ............ 0:15 min. ......... 0:45 min. . ................... 1:00 min.

AFFINITY CRYSTAL ................... CLEAR  .............. 0:45 min. ......... 1:30 min. . ................... 2:15 min. 

PUTTY * .................................... TEAL  ................. 1:45 min.* . ...... 3:15 min. . ................... 5:00 min.

* TIME IS IN ADDITION TO A 30-45 SECOND MIX TIME. THESE PROCEDURE TIMES REFLECT IDEAL CONDITIONS. FLUCTUATIONS IN TEMPERATURE AND HUMIDITY 
MAY REDUCE OR EXTEND THESE TIMES. PLEASE CALL FOR QUESTIONS OR CONCERNS.

AFFINITY REGULAR SET MATERIALS HAVE A FASTER TOTAL CURE TIME COMPARED TO PREVIOUS GENERATION FAST SET MATERIALS.

AFFINITY FAST SET MATERIALS ARE RECOMMENDED FOR SINGLE PREPARATIONS ONLY.

MIXING INSTRUCTIONS FOR PUTTY
1) Using the color coded scoops provided, dispense equal portions of base 
 and catalyst from the jars.
2) Using fingertips, mix the base and catalyst until a homogeneous mixture 
 is achieved (approximately 30-45 seconds). Slight variations in the relative 

amounts of base and catalyst will not alter the work and set times.
3) Place the mixed putty into an adhesive coated impression material tray.

PRODUCT INQUIRIES & ORDERING

1-800-265-3444 • Phone: (519) 641-3066 • Fax: (519) 641-3083
www.clinicianschoice.com
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AFSNIT 6: UTILSIGTET UDSLIP

Personlige sikkerhedsforanstaltninger: Ikke påkrævet
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Der kræves ingen særlige foranstaltninger
Rengøringsmetoder: Opsamles mekanisk
Yderligere oplysninger: Ingen

AFSNIT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

HÅNDTERING:
Information om sikker håndtering: Kun til dental anvendelse. Der kræves ingen 
særlige foranstaltninger.
Anbefaling for brand- og eksplosionsbeskyttelse: Der kræves ingen særlige 
foranstaltninger
OPBEVARING:
Krav på lager og til beholdere: Der kræves ingen særlige foranstaltninger
Krav ved opbevaring med andre produkter: Ikke påkrævet
Yderligere information om opbevaringsforhold: Ingen

AFSNIT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Komponenter med grænseværdier, som skal overvåges på arbejdspladsen:
Produktet indeholder ingen relevante mængder materialer med kritiske værdier, 
der skal overvåges på arbejdspladsen
Yderligere oplysninger: Listerne, der er gyldige under produktion, blev brugt 
som grundlag.
PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR:
Generelle forholdsregler og hygiejne: Normale hygiejniske foranstaltninger
Åndedrætsværn: Ikke påkrævet
Beskyttelse af hænder: Ikke påkrævet
Øjenbeskyttelse: Ikke påkrævet

SAFETY DATA SHEET

AFSNIT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

Forhold, der bør undgås: Ingen nedbrydning ved brug i overensstemmelse 
med specifikation
Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen under normale betingelser for 
opbevaring og brug

AFSNIT 1: MATERIALEIDENTIFIKATION OG -OPLYSNINGER

MATERIALENAVN: Affinity™ V.P.S.
BRUG ELLER KLARGØRING: Aftryksmasse
Virksomhed: Clinician’s Choice® Dental Products Inc.
 167 Central Avenue, London, ON, Canada, N6A 1M6
 Til distribution i USA: Brookfield, CT, USA 06804
TELEFON:  Ved nødsituationer eller for produktoplysninger 

1-800-265-3444 
eller (519) 641-3066 eller send en e-mail til info@clinicianschoice.com

UDGIVELSESDATO: 03.08.2015/21.05.2015
DATO FOR ÆNDRING: Oktober 2016

AFSNIT 2: FAREKARAKTERISERING

KLASSIFICERING AF STOFFET ELLER BLANDINGEN
Klassifikation iht. forordning (EF) 1272/2008: Bortskaffelse
Information vedrørende særlige farer for mennesker og miljø:
Produktet skal ikke være mærket på grund af beregningsprocedure for "EU’s 
generelle retningslinjer for klassificering til fremstilling" i den seneste gyldige 
version.
MÆRKATELEMENTER:
Mærkning i henhold til forordning (EF) 1272/2008: Bortskaffelse
Mærkning i henhold til EU's retningslinjer: Medicinsk udstyr som defineret i 
direktiv 93/42/EØF og som er invasivt eller anvendes i direkte fysisk kontakt 
med menneskekroppen; er undtaget fra bestemmelserne i forordning (EF) 
nr. 1272/2008 (CLP/GHS), hvis det er i brugsklar stand og beregnet til den 
endelige bruger.
ANDRE FARER
RESULTATER AF PBT- OG VPVB-VURDERING
PBT: Ikke relevant
vPvB: Ikke relevant

AFSNIT 3: SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

KEMISK KARAKTERISERING:
Beskrivelse: Blanding af polydimethyl akryl vinyl siloxan, polydimethyl akryl 
hydrogen siloxan og silica
Farlige dele: Ingen

AFSNIT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Generelle oplysninger: Der kræves ingen særlige foranstaltninger
Efter hudkontakt: Vask med rigeligt vand og sæbe
Efter øjenkontakt: Skyl med rigeligt vand og søg læge
Efter indtagelse: Hvis symptomerne varer ved søges læge

AFSNIT 5: BRANDBEKÆMPELSESMIDLER

Slukningsmidler: CO2, vand
Beskyttelsesudstyr: Der kræves ingen særlige foranstaltninger

AFSNIT 9:       FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

UDSEENDE:
Formular: Pasta
Farve: Forskellige
Lugt: Lugtfri
OPLYSNINGER OM ÆNDRING 
I PRODUKTETS FYSISKE TILSTAND Værdi  Enhed Metode
Smeltepunkt/smelteområde:  i.r.  °C
Kogepunkt/kogepunktsinterval:  i.r.  °C
Antændelsespunkt:  i.r.  °C
Selvantændelsestemperatur:  i.r.
Eksplosionsfarer:  ingen
Tæthed: 
Fyldig MegaMix 1,5 (20 °C) g/cm3

Fyldig RS/FS 1,46 (20 °C) g/cm3

InFlex RS/FS/MegaMix 1,49 (20 °C) g/cm3

Let fyldig RS/FS HF 1,24 (20 °C) g/cm3

Let fyldig RS/FS RF 1,33 (20 °C) g/cm3

Let fyldig XL 1,20 (20 °C) g/cm3

Monofase 1,41 (20 °C) g/cm3

Kit 1,53 (20 °C) g/cm3

Quick Bite 1,52 (20 °C) g/cm3

Damptryk:  i.r.   mbar
Viskositet:  pasta
pH:  neutral
Opløselighed i/blandbarhed med:  Delvist opløselig i toluen, 
 petroliumsæter
Vand:  uopløseligt
Indhold af opløsningsmidler:  ingen
Organiske opløsningsmidler:  -----
Vand:  -----
Indhold af faste stoffer:  i.r.

AFSNIT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

PRODUKT:
Anbefaling: Små mængder kan bortskaffes med husholdningsaffald.
Brug korrekt deponering på losseplads eller forbrændingsanlæg i 
overensstemmelse med lokale, statslige og nationale bestemmelser.
IKKE RENGJORT EMBALLAGE:
Anbefaling: Bortskaffelse bør ske i henhold til officielle regler.

AFSNIT 15: REGULATORISKE OPLYSNINGER

Klassificering i henhold til EF-retningslinjer: Produktet er en medicinsk enhed 
i henhold til EF-direktivet 93/42 EØF.
Kemisk sikkerhedsvurdering: En kemisk sikkerhedsvurdering er ikke udført.

AFSNIT 12: MILJØOPLYSNINGER
Generelle oplysninger: Undgå overførsel til miljøet
Klassificering af vandtrussel: WGK 1 (tysk forskrift) lidt farligt for vand

AFSNIT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

Landtransport ADR, RID: Ikke undergivet transportbestemmelser
Transport ad søvejen: IMDG-Code: Ikke undergivet transportbestemmelser
Lufttransport ICAO-TI/IATA-DGR: Ikke undergivet transportbestemmelser

AFSNIT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Ændringer i forhold til den forrige version: Tilpasning i henhold til 1907/2006/
EG, paragraf 31
Udarbejdet af: Peter G. Jordan
Ovenstående oplysninger er baseret på vores nuværende viden og refererer 
udelukkende til produktets sikkerhedskrav. Oplysningerne er ikke en garanti 
af produktets egenskaber. Brugere af produktet skal dog sikre sig, at de 
angivne oplysninger er fyldestgørende og korrekte i forhold til deres specifikke 
anvendelse.
I/F: IKKE FASTSLÅET I/R: IKKE RELEVANT

AFSNIT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

AKUT TOKSICITET:
PRIMÆR IRRITATION:
Hud: Ingen irritation
Øje: Ingen irritation
Yderligere toksikologiske oplysninger: Ved anvendelse og håndtering i 
henhold til specifikationer har produktet ikke nogen skadelige virkninger ifølge 
vores erfaring og de oplysninger, som vi har modtaget.


